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1. Syfte
Syftet med följande SOP är att beskriva hur genomförandet av ett Strep A-test med maskinen Abbott ID NOW kan se ut. Observera att instruktionerna som visas på Abbott ID NOW-skärmen ska följas i första hand. Stegen ska genomföras när skärmen anger det.

2. [bookmark: _Hlk144887999]Ansvar
Studiepersonal som har delegerats ansvar för genomförandet av provtagning och testning med maskinen Abbott ID NOW. 

3. Procedurer
3.1 Genomförande av Strep A-test
[bookmark: _Hlk147245367][bookmark: _Hlk147313173]Testning ska genomföras på en ren station med god ventilation. Använd handskar, skyddsglasögon samt lämplig skyddande klädsel (lämplig andningsutrustning ska användas vid bristfällig ventilation). (1, 2) Maskin, test-material och prover ska vara rumstempererade (15-30ᵒC) vid användning. (3)

1. Ta på dig ett par engångshandskar, skyddsglasögon samt lämplig skyddande klädsel.
2. Starta Abbott ID NOW genom att trycka på start-knappen på maskinens högra sida.
3. Skriv in användarnamn.
4. Tryck på bocken på skärmens nedre högra hörn.
5. Skriv in lösenord.
6. Tryck på bocken på skärmens nedre högra hörn.
7. Tryck på knappen ”Run Test”. 
8. Tryck på ”Strep A”.
9. Tryck på ”Swab”.
10. Skriv in patientens studie-ID.
11. Tryck på bocken på skärmens nedre högra hörn.
12. Tryck på ”OK” för att fortsätta alternativt tryck på ”Cancel” om patientens studie-ID är inkorrekt och gå tillbaka till steg 7.
13. Öppna locket till maskinen.
14. Öppna påse nummer 1 med hjälp av skåran och plocka ut den orangea enheten ”Test Base” utan att vidröra dess insida samt de genomskinliga delarna (reaktionsrören) av enheten.
15. [bookmark: _Hlk144993714]Kontrollera att den orangea enhetens (”Test Base”) två reaktionsrör har var sin reaktionspellet i botten. Saknas dessa reaktionspellets ska enheten inte användas.
16. Placera den orangea enheten ”Test Base” i maskinens orangea del ”Test Base Holder” försiktigt.
17. Tryck på ”OK” om det står ”Confirm test: Strep A test” (detta måste göras inom 10 minuter annars ska den orangea enheten ”Test Base” kasseras). Om ett varningsmeddelande (”Incorrect Test Type - The Test Base Inserted is different from what was selected”) visas på maskinens skärm med information om att den orangea enheten ”Test Base” inte är till för det valda testet: tryck ”OK”, kassera den orangea enheten ”Test Base”, stäng maskinens lock och gå tillbaka till steg 7.
18. Öppna påse nummer 2 med hjälp av skåran och plocka ut den blå enheten ”Sample Reciever”. I påsen finns även en vit enhet ”Transfer Cartridge” vars pipetter inte ska vidröras.
19. Placera den blå enheten ”Sample Reciever” i maskinens blå del ”Sample Reciever Holder”. Om testet inte genomförs inom 10 minuter måste samtliga enheter kasseras (enligt steg 34–36), gå sedan tillbaka till steg 7. 
20. [bookmark: _Hlk144994098]Ta av plasthöljet från den blå enheten ”Sample Reciever” med ena handen samtidigt som den andra handen håller kvar enheten i maskinen. Om innehållet i den blå ”Sample Reciever” spills ut ska processen avbrytas. Tryck på knappen med ett hus på maskinens skärm, kassera använda enheter, rengör maskinen enligt rekommendation och gå tillbaka till steg 7.
21. Rör om patientens test-sticka i den blå enheten ”Sample Reciever” i 10 sekunder.
22. Kassera test-stickan i lämplig avfallsbehållare.
23. Tryck ”OK”.
24. Ta ut den vita enheten ”Transfer Cartridge” från påse nummer 2 utan att vidröra dess pipetter.
25. Placera den vita enheten ”Transfer Cartridge” i den blå enheten ”Sample Reciever”.
26. Tryck ner den vita enheten ”Transfer Cartridge” med båda händerna så att ett klick hörs och den orangea knappen hoppar upp ett snäpp.
27. Placera den vita enheten ”transfer Cartridge” i den orangea enheten ”Test Base”.
28. Tryck ner den vita enheten ”Transfer Cartridge” med båda händerna så att flera klick hörs och den orangea knappen hoppar ner ett snäpp.
29. Stäng locket (detta måste göras inom 30 sekunder efter föregående steg, annars ska alla föremål kasseras (enligt steg 34–36), gå sedan tillbaka till steg 7).
30. Invänta testresultatet på maskinens skärm. Vid ogiltigt testresultat följ anvisningar i sektion 3.2 ”Genomförande av upprepat test vid ogiltigt testresultat”.
31. Observera testresultatet.
32. Tryck på hem-knappen.
33. Öppna locket.
34. För ner den vita enheten ”Transfer Cartridge” som sitter ihop med den orangea enheten ”Test Base” i den blå enheten ”Sample Reciever” med hjälp av båda händerna. Genom att vicka fram och tillbaka länkas de ihop, detta bekräftas med ljudet av två klick.
35. Kassera enheterna i lämplig avfallsbehållare.
36. Stäng locket.
37. Stäng av maskinen.
38. Kassera handskar i lämplig avfallsbehållare. (3, 4)
39. Tvätta händerna. (1, 2)
40. Skriv in testresultatet i studiens electronic Case Report Form (eCRF).


3.2 [bookmark: _Hlk147765199]Genomförande av upprepat Strep A-test vid ogiltigt testresultat
OBS! Upprepat Strep A-test ska endast genomföras om testresultatet är ogiltigt och genomförs efter steg 30 från sektion 3.1 ”Genomförande av Strep A-test”.

1. Öppna påse nummer 2 med hjälp av skåran och plocka ut en ny blå enhet ”Sample Reciever”. I påsen finns även en ny vit enhet ”Transfer Cartridge” vars pipetter inte ska vidröras.
2. Ta av plasthöljet från den nya blå enheten ”Sample Reciever”-
3. För ner den använda vita enheten ”Transfer Cartridge” som sitter ihop med en orange enhet ”Test Base” i den nya oanvända blå enheten ”Sample Reciever”.
4. Kassera de tre ihopsatta enheterna (i den ena handsken) samt handskar i lämplig avfallsbehållare.
5. Ta på dig ett par nya engångshandskar.
6. Ta ut den använda blå enheten ”Sample Reciever” försiktigt och bevara den, spill inte ut innehållet.
7. Tryck på knappen ”Run Test”. 
8. Tryck på ”Strep A”.
9. Tryck på ”Swab”.
10. Skriv in patientens studie-ID.
11. Tryck på bocken på skärmens nedre högra hörn.
12. Tryck på ”OK” för att fortsätta alternativt tryck på ”Cancel” om patientens studie-ID är inkorrekt och gå tillbaka till steg 7.
13. Öppna locket till maskinen.
14. Öppna påse nummer 1 med hjälp av skåran och plocka ut den orangea enheten ”Test Base” utan att vidröra dess insida samt de genomskinliga delarna (reaktionsrören) av enheten.
15. Kontrollera att den orangea enhetens (”Test Base”) två reaktionsrör har var sin reaktionspellet i botten. Saknas dessa reaktionspellets ska enheten inte användas.
16. Placera den orangea enheten ”Test Base” i maskinens orangea del ”Test Base Holder” försiktigt.
17. Tryck på ”OK” om det står ”Confirm test: Strep A test” (detta måste göras inom 10 minuter annars ska den orangea enheten ”Test Base” kasseras). Om ett varningsmeddelande (”Incorrect Test Type - The Test Base Inserted is different from what was selected”) visas på maskinens skärm med information om att den orangea enheten ”Test Base” inte är till för det valda testet: tryck ”OK”, kassera den orangea enheten ”Test Base”, stäng maskinens lock och gå tillbaka till steg 7.
18. Placera den undanlagda blå enheten ”Sample Reciever” i maskinens blå del ”Sample Reciever Holder”. Om testet inte genomförs inom 10 minuter måste samtliga enheter kasseras (enligt steg 30–32), gå sedan tillbaka till steg 7.
19. Tryck ”OK”.
20. Ta ut den vita enheten ”Transfer Cartridge” från påse nummer 2 utan att vidröra dess pipetter.
21. Placera den vita enheten ”Transfer Cartridge” i den blå enheten ”Sample Reciever”.
22. Tryck ner den vita enheten ”Transfer Cartridge” med båda händerna så att ett klick hörs och den orangea knappen hoppar upp ett snäpp.
23. Placera den vita enheten ”transfer Cartridge” i den orangea enheten ”Test Base”.
24. Tryck ner den vita enheten ”Transfer Cartridge” med båda händerna så att flera klick hörs och den orangea knappen hoppar ner ett snäpp.
25. Stäng locket (detta måste göras inom 30 sekunder efter föregående steg, annars ska alla föremål kasseras.
26. Invänta testresultatet på maskinens skärm. Vid ett ogiltigt testresultat kan ett nytt svalgprov tas maximalt en gång, upprepa sedan proceduren i sektion 3.1 ”Genomförande av Strep A-test”. 
27. Observera testresultatet.
28. Tryck på hem-knappen.
29. Öppna locket.
30. För ner den vita enheten ”Transfer Cartridge” som sitter ihop med den orangea enheten ”Test Base” i den blå enheten ”Sample Reciever” med hjälp av båda händerna. Genom att vicka fram och tillbaka länkas de ihop, detta bekräftas med ljudet av två klick.
31. Kassera enheterna i lämplig avfallsbehållare.
32. Stäng locket.
33. Stäng av maskinen.
34. Kassera handskar i lämplig avfallsbehållare. (3-5)
35. Tvätta händerna. (1, 2) 
36. Skriv in testresultatet i studiens electronic Case Report Form (eCRF).
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